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RESUMO: Um sistema de análises químicas por injeção em fluxo empregando uma mini-coluna de AgCl
(s)
 é
proposto para a determinação de nitrogênio total em plantas por espectrometria de absorção atômica com
chama. O método se baseia na remoção de íons Ag+ por amônia com formação do complexo diamino argentato(I)
e posterior direcionamento da amostra a um espectrômetro de absorção atômica onde prata é monitorada.
Nitrogênio foi determinado em sete amostras de referência (três replicatas) com precisão e exatidão comparáveis
às do procedimento condutimétrico. O sistema é estável, apresentando apenas pequenas variações em
sensibilidade (< 2 %) durante períodos de operação de 4 horas. A velocidade analítica é de aproximadamente
100 h-1 e a repetibilidade das medidas é satisfatória (desvio padrão relativo em geral < 0,02).
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INDIRECT DETERMINATION OF N-TOTAL IN PLANT MATERIALS
BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
INVOLVING A AgCl(s) MINI-COLUMN
ABSTRACT: A flow-injection system with a AgCl
(s)
 mini-column is proposed for the determination of total nitrogen
in plant digests by flame atomic absorption spectrometry. The method is based on Ag+ removal by ammonia
through the formation of the diammine argentate(I) complex and further monitoring of the released Ag+. Nitrogen
was determined in seven reference samples, in three replicates, with precision and accuracy comparable to the
conductimetric procedure. The system is robust, and only slight sensitivity variations (< 2 %) have been noted
during extended (4 h) operating periods. Sampling rate is about 100 h-1 and measurement repeatability is fair
(relative standard deviation usually < 0.02).
Key words: N-total, flow-injection analysis, atomic absorption spectrometry, mini-column
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e/ou aprimoramento de
métodos para determinação de nitrogênio total em
materiais vegetais torna-se necessário devido à
importância do controle deste nutriente, em função
principalmente de seu papel no metabolismo de
aminoácidos e proteínas envolvendo processos
enzimáticos e assimilações através de reações de oxi-
redução (Dougall & Estaba, 1980). A maioria dos métodos
para determinação de nitrogênio total requer a
transformação de todas as formas nitrogenadas a amônio
e, neste contexto, o método Kjeldahl de digestão
desenvolvido em 1883 (Morries, 1983; Jones Jr, 1987) tem
sido o mais utilizado para a análise de materiais vegetais.
Íons amônio podem ser quantificados por
potenciometria (Shen et al., 1997), titulação (Ohlweiler,
1976) ou espectrofotometria utilizando reagente de Nessler
(Dorich & Nelson, 1983), salicilato de sódio (Bremner &
Mulvaney, 1982), etc, em procedimentos que
freqüentemente requerem etapas de difusão gasosa (Oms
et al., 1996) ou destilação (Jones Jr, 1987). Neste sentido,
deve-se ressaltar que o método espectrofotométrico do
azul de indofenol (Searle, 1984) não envolve separação
de fases e tem sido um dos mais utilizados, apesar da
carcinogenicidade dos reagentes empregados.
A determinação de nitrogênio amoniacal em
sistemas de análises em fluxo tem empregado
principalmente potenciometria, espectrofotometria UV-vis
e condutimetria, envolvendo em geral difusão gasosa
(Faria & Pasquini, 1991; Reis et al., 1997); métodos
espectrofotométricos diretos tais como o do azul de
indofenol (Searle, 1984; Van Staden & Taljaard, 1997) tem
sido também implementados em sistemas de análises em
fluxo.
Recentemente, tem se verificado uma tendência
à incorporação de reativos sólidos pouco solúveis aos
sistemas de análises em fluxo (Mottola, 1989; Teshima &
Sakai, 1999), em função da crescente necessidade por
métodos rápidos e sensíveis. A cinética reacional é
favorecida porque a concentração do reagente imobilizado
não é limitada por efeitos de solubilidade (Perez-Bendito
& Silva, 1988).
Neste sentido, uma estratégia para determinação
indireta de glicina em formulações farmacêuticas por
espectrometria de absorção atômica em sistemas de
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análises por injeção em fluxo foi proposta por Calatayud
& Garcia Mateo (1991). Uma mini-coluna de carbonato de
cobre imobilizado era inserida no percurso analítico do
sistema. Após a injeção da amostra, a mesma fluía através
da mini-coluna e os íons Cu2+ eram removidos devido à
formação do complexo Cu-glicina, seguindo para um
espectrômetro de absorção atômica, onde eram
determinados. O sinal analítico era proporcional ao teor de
glicina na amostra injetada.
Similarmente, um procedimento para imobilização de
reagentes em materiais poliméricos foi descrito para a
determinação indireta de isoniazida por espectrometria de
absorção atômica (Zamora et al., 1992). O fármaco era
oxidado com dióxido de manganês imobilizado em resina de
poliester, e as medidas de Mn2+ liberado após a oxidação
eram proporcionais ao teor de isoniazida na amostra.
A polimerização com poliéster de cadeia linear
insaturada foi também aplicada para imobilização de
carbonato de cobre visando a determinação indireta de
glicina por espectrometria de absorção atômica (Garcia
Mateo & Calatayud, 1993).
Em 1995, Rivas & Calatayud desenvolveram um
método para a determinação de ácido salicílico utilizando
o carbonato de cobre em fase sólida incorporado em resina
de poliéster. A determinação era feita após a interação da
amostra com o carbonato de cobre, e os íons Cu 2+
liberados eram monitorados por espectrometria de
absorção atômica.
Outras alternativas têm sido propostas com
relação ao emprego de reagentes sólidos em conexão com
sistemas de análises em fluxo e espectrometria de
absorção atômica (Hassan, 1984; Teshima & Sakai, 1999).
Neste contexto, o emprego de AgCl imobilizado foi descrito
por Esmadi et al. (1990), que determinaram cianeto,
tiossulfato e amônio. A amostra era injetada e fluía através
da mini-coluna contendo cloreto de prata imobilizado em
pérolas de vidro, liberando íons Ag+ em direção ao
nebulizador de um espectrômetro de absorção atômica.
Similarmente, uma mini-coluna de AgCl
(s)
 foi
empregada para a determinação de amônio (Icardo et al.,
1999) em amostras de fertilizantes e de formulações
farmacêuticas, porém o procedimento envolvia uma etapa
de separação prévia de interferentes. Neste mesmo ano,
Carneiro et al. (2000) adaptaram este procedimento à
análise de digeridos Kjeldahl. O método proposto envolvia
detecção espectrofotométrica e se baseava na interação
do complexo diamino argentato(I) com vermelho de
bromopirogalol (VBP) e o-fenantrolina (phen) resultando
num complexo ternário colorido monitorado a 635 nm.
Neste sistema, a solução fluindo através da mini-coluna
apresentava uma concentração apropriada de cloreto de
sódio de forma a minimizar o lixiviamento de AgCl da mini-
coluna por efeito do íon comum.
Visando simplificação, um espectrômetro de
absorção atômica pode ser utilizado de forma a não serem
mais necessários os reagentes VBP e phen, o ajuste de
pH final, e alguns componentes do módulo de análise.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um
sistema de análises por injeção em fluxo empregando uma
mini-coluna com reagente pouco solúvel (AgCl) e
explorando a espectrometria de absorção atômica com
chama ar-acetileno para a determinação em larga escala
de N-total em materiais vegetais.
MATERIAL E MÉTODOS
Todas as soluções foram preparadas com reativos
de grau analítico e água desionizada.
A solução-padrão estoque (1,333 g L-1 N) foi







aproximadamente 50 mL com água e completando-se o
volume até 250 mL de água. As soluções-padrão de
trabalho eram preparadas semanalmente na faixa de 26,6
a 159,6 mg L-1 N, o que correspondia a uma faixa de 1,00
a 6,00% (m/m) N na matéria seca; 1,00 mL da solução




correspondia a um teor de 1,00% (m/m) N na matéria seca.
Em função da acidez dos digeridos Kjeldhal e das





 foi empregada como fluxo transportador.






 era preparada em
0,9 mol L-1 NaOH e 5,0 x 10-3 mol L-1 Cl-, a partir da
solução estoque de 1,0 mol L-1 NaCl.
As soluções contendo espécies químicas
interferentes em potencial foram preparadas nas
concentrações de 20 mg L-1 Cl, 60 mg L-1 P-PO
4
, 20 mg
L-1 Ca, 10 mg L-1 Mg, 10 mg L-1 Fe(III), 4,0 mL L-1 Al, 2,0
mg L-1 Mn(II), 0,5 mg L-1 Cu e 2,0 mol L-1 S-SO
4
.
A solução digestora foi preparada misturando-se








 e 0,42 g de selênio
em pó em um copo de 1000 mL resfriado em banho de
gelo. Em seguida, adicionaram-se lenta e cuidadosamente,




 concentrado, mantendo-se agitação e
evitando-se o aquecimento. A mistura digestora foi
conservada sob refrigeração (Parkison & Allen, 1975).
As amostras eram mineralizadas por meio de
digestão sulfúrica, de forma similar à descrita por Parkison
& Allen (1975), porém envolvendo 0,4 g de amostra vegetal
seca e moída.
A instrumentação compreendia um espectrômetro
de absorção atômica modelo Perkin-Elmer 503 equipado
com lâmpada de catodo oco de prata, operado segundo
recomendações do fabricante para máxima sensibilidade
com chama ar-acetileno, e conectado a um registrador
potenciométrico modelo Kipp & Zonen 111; uma bomba
peristáltica Ismatec IPC-08 com tubos de Tygon de
diferentes diâmetros internos para o bombeamento das
soluções; e um injetor proporcional (Krug et al., 1986).
Tubos de polietileno de 0,8 mm de diâmetro interno e
conectores de acrílico foram empregados para a
montagem do módulo de análise.
Como a granulação das partículas de AgCl era um
parâmetro crítico para o projeto do sistema, as mini-
colunas foram confeccionadas após definir-se um padrão
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por meio da utilização de peneira com abertura de 0,35
mm (Carneiro et al., 1999). Deve-se salientar que a
utilização de partículas muito grossas resultava em perda
de sensibilidade, ao passo que partículas muito finas
levavam a um aumento do lixiviamento de AgCl e a uma
maior compactação da mini-coluna aumentando a pressão
hidrodinâmica no sistema. As mini-colunas foram então
preparadas preenchendo-se, com auxílio de seringa, um
tubo de Tygon de 3,2 mm de diâmetro interno com 5 cm
de comprimento com aproximadamente 1 g de cloreto de
prata previamente peneirado (malha = 0,35 mm).
O sistema mostrado na Figura 1 foi empregado para
avaliação das condições de operação e determinação de íons
prata (determinação indireta de nitrogênio). As soluções–
padrão (1,00 a 6,00 % m/m N, base em matéria seca)











+ NaOH + NaCl (3,8 mL min-1) e homogeneizada no reator
B (50 cm). A amostra fluia através da mini-coluna na qual
ocorria a reação de amônia com íons prata(I) com formação
do complexo solúvel diamino argentato(I). A seguir, a zona
de amostra processada seguia em direção ao nebulizador
do espectrômetro de absorção atômica onde o
monitoramento de prata era feito a 328,1 nm.
Os parâmetros aplicados ao sistema proposto
(granulação das partículas de AgCl, alcalinidade do meio
reacional, natureza e concentração da solução-tampão,
vazões, intensidade iônica no ambiente reacional,
temperatura, comprimento da alça de amostragem e da
bobina de reação, concentração de íons cloreto e presença
dos íons interferentes em potencial) foram selecionados
de acordo com o método para determinação de N-total por
espectrofotometria proposto por Carneiro et al. (1999).
Para avaliação de seletividade, soluções individuais com
diferentes teores de N e de cada espécie química
potencialmente interferente (concentrações acima
especificadas) deveriam ser empregadas. Para se evitar
o preparo de um conjunto de soluções excessivamente
grande, foi conduzido um experimento no qual cada
solução-padrão convergia com cada solução contendo um
interferente em potencial sob vazões similares, a mescla
sendo dirigida para a alça de amostragem.
Após o dimensionamento do sistema, suas
principais características analíticas foram avaliadas
visando sua aplicação a análises em larga escala.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O controle de pH na mini-coluna é de fundamental
importância, pois pequenas variações (± 0,3) causavam
interferência pronunciada (até 30 %) na quantidade de íons
prata deslocados comprometendo ainda a estabilidade do
complexo diamino argentato(I) formado. Os melhores
resultados foram obtidos para pH em torno de 11,0 e 11,5,







mol L -1 NaOH em R (Figura 1). Em experimentos
preliminares, foi verificado que, para valores de pH
superiores a 12,0 ocorria a formação de um composto
negro, provavelmente óxido de prata, ao passo que sob
menores alcalinidades ocorria perda pronunciada de sinal
devido à predominância de amônio sobre amônia,
prejudicando a formação do complexo diamino argentato(I).
As concentrações de cloreto em R também foram
definidas avaliando-se as melhores condições de
estabilidade do sistema bem como de sensibilidade e
repetibilidade analíticas. Obtiveram-se melhores resultados
quando esta concentração se situou ao redor de 5,0 x
10-3 mol L-1 Cl-. Sem adição de cloreto de sódio em R, a
operação do sistema se inviabilizava em função da elevada
linha base; nestas condições, a mini-coluna era totalmente
lixiviada por solubilização em aproximadamente 4 horas.
Por outro lado, quando o teor de cloreto em R era
excessivo (> 1,0 x 10-2 mol L-1), o sinal analítico sofria
redução pronunciada em função provavelmente da
competição dos íons cloreto com os ligantes diamino pelo
cátion prata com formação do precipitado AgCl. Observou-
se ainda que, apesar da pequena redução (ca 15 %) em
sinal analítico, a presença de cloreto em R a uma
concentração de 5,0 x 10 -3 mol L -1 melhorou
significativamente a linearidade da curva analítica
diminuindo o lixiviamento de AgCl.
O comprimento da alça de amostragem define o
volume de amostra introduzido no sistema, e foi
selecionado como 5 cm visando uma alta diluição no ponto
de confluência e conseqüente melhoria nas condições de
tamponização. Para menores volumes, a repetibilidade das
medidas se deteriorava, sendo o desvio padrão relativo das
medidas estimado como > 10 %. Por outro lado, o controle
de pH se tornava mais difícil para maiores volumes
injetados, em função do conseqüente menor grau de
diluição da amostra, considerando-se ainda que com o
aumento da diluição diminuem as eventuais variações de
acidez entre amostras de um mesmo lote. Ainda, a
linearidade da curva analítica era comprometida para
maiores volumes de amostra. Com 30 mL de volume
injetado, uma bobina de reação (B) de 50 cm de
comprimento foi suficiente para a homogeneização
adequada da zona de amostra, e a repetibilidade das
medidas se mostrou adequada.
Figura 1 - Diagrama de fluxos do sistema proposto. A = amostra
injetada por meio de uma alça de amostragem de 5,0
cm (ca 30 mL); T = solução transportadora (0,9 mol L-1
H2SO4) a 1,2 mL min
-1; R = solução 0,25 mol L-1 Na2B4O7
+ 0,9 mol L-1  NaOH + 5,0 x 10-3 mol L-1 Cl- a 3,8 mL min-1;
C = mini-coluna de AgCl(s); B = reator tubular helicoidal
(50 cm); AAS = espectrômetro de absorção atômica.
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O tempo decorrido durante a passagem do
analito pela mini-coluna de AgCl não apresentou relação
com a sensibilidade e repetibilidade analíticas,
demonstrando que os resultados são pouco dependentes
da cinética reacional. Neste sentido, experimentos
adicionais envolvendo desligamento da bomba
peristáltica revelaram que as reações químicas se
completavam no percurso analítico, desde que não foram
verificadas variações nos valores de absorbância.
O sistema proposto é praticamente não
influenciado por variações de temperatura. De fato,
experimentos conduzidos imergindo-se os frascos de
reagentes, a mini-coluna e o reator em banho de
temperatura controlada revelaram modificações em sinais
analíticos menores do que 10 % para variações
pronunciadas de temperatura (5 - 45 oC). O sistema pode
então ser operado sob temperatura ambiente, mantida sob
refrigeração (ar condicionado).
Com relação às espécies químicas potencialmente
interferentes, nenhum dentre os íons testados interferiu
nos resultados obtidos, demonstrando que o procedimento
pode ser aplicado às análises de plantas, alimentos e
similares sem restrições.
Na Figura 2, observa-se o registro da etapa de
calibração e a correspondente curva analítica, a qual pode
ser expressa pela equação:
h = -0,0049 + 0,01149 [N] + 0,00095 [N]2 (n = 6, r = 0,9997)
onde: h = altura do pico registrado, em absorbância; [N] =
concentração de N-total na amostra em m/m (base:
matéria seca).
O sistema proposto mostrou-se estável, e somente
pequenas variações em sensibilidade (< 2 %) foram
observadas após o seu emprego por longos (4 horas)
períodos de operação. A velocidade analítica é de ca 100
determinações por hora o que corresponde a 36,2 mg de
tetraborato de sódio consumidos por determinação. A linha
base mantém-se estável, com derivas em geral < 0,01 A
por hora de operação, e a repetibilidade das medidas é
satisfatória: desvios padrão relativos dos resultados
referentes a 10 injeções sucessivas de duas amostras
com 1,83 e 3,52 % m/m N foram estimados como 5,1 e
0,6 %, respectivamente.
Uma mini-coluna pode ser utilizada para mais de
2000 determinações, podendo ainda ser retirada, estocada
e reutilizada sem a necessidade de recondicionamento.
A exploração da abordagem de zonas
coalescentes (Bergamin Filho et al., 1978) é recomendada
para a análise de grandes lotes de amostras. Com esta
estratégia, a amostra e o reagente são introduzidos em
fluxos transportadores quimicamente inertes e
convergentes, os quais atuam também como solução de
limpeza. Desta forma, apenas o fluxo transportador
principal atinge o instrumento durante a maior parte do
ciclo analítico. A entrada contínua de sódio no nebulizador
é então minimizada, e o consumo de reagente é diminuído.
A exatidão analítica foi confirmada comparando-se
os resultados obtidos com os valores relatados para materiais
de referência e com os resultados obtidos com o método
condutimétrico (Reis et al., 1997). Análise estatística (teste
t) dos dados da TABELA 1 não indica diferenças significativas
entre métodos a 95%.
CONCLUSÕES
A combinação de mini-coluna de cloreto de prata,
sistemas de análises em fluxo e espectrometria de
absorção atômica permitiu o desenvolvimento de um
método para a determinação de N-total em plantas,
alimentos e similares apresentando características
favoráveis, tais como simplicidade do sistema, alta
velocidade analítica, economia de reagentes, robustez e
estabilidade. Reagentes cromogênicos tóxicos e/ou
carcinogênicos, bem como etapas de difusão gasosa e/
ou destilação, rotineiramente empregadas para esta
determinação, não foram requeridos.







N % t (min)
A
Figura 2 - Registro da etapa de calibração e a correspondente
curva analítica.
TABELA 1 - Resultados comparativos. Dados determinados
pelo método proposto (AAS) e por condutimetria
(Reis et al., 1997).




% N m/m na matéria seca
Soja 6,01 ± 0,03 6,11 ± 0,02 -
Tabaco 2,55 ± 0,05 2,60 ± 0,03 -
Pinus 1,91 ± 0,03 1,90 ± 0,02 -
Café 2,71 ± 0,02 2,65 ± 0,02 -
Feijão 2,85 ± 0,01 2,89 ± 0,02 -
Arroz 1,59 ± 0,03 1,55 ± 0,03 -
Folha de
soja
2,34 ± 0,05 2,42 ± 0,06 -
Cotonnier* 3,79 ± 0,03 3,85 ± 0,02 3,821 ± 0,153
Pecher* 4,39 ± 0,01 4,31 ± 0,02 4,215 ± 0,237
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